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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

REQUISIGAO INTERNA N° 1145/2014 — SMS
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38.{‘;{ 05 Und | sensivel, sanfonado, 80 mm de largura. Impress&o: impressora com cabeca
termica de alta resolugéo, 8 pontos/mm (eixo amplitude), 40 pontos/mm (eixo
tempo) 25 mm/s. Dados Técnicos do ECG: Circuito de entrada de Paciente:
Totalmente isolado e flutuante, protegido contra desfibrilag&o. Monitor: Display de 3
canais das derivagdes selecionadas; que informe a FreqUéncia Cardiaca, Status
do Filtro (on/off), quando contato de eletrodo insuficiente. Derivagdes: 12
derivacbes simultaneas. Programagdo de derivagio automatica: 3/6/12 canais de
12 derivagdes registradas simultaneamente. Gravagdo de dados: com Dados de _
paciente (nome, idade, peso, altura, pressao); Interpretagdo de ECG adulto e | ¢
pediatrico. Teve fazer detecgdo de Marca-passo: 2+2 mV/20.1 ms. DEVE |’
CONTER: - 01 cabo de paciente de 10 vias; - 01 conjunto de eletrodos; - 01 cabo | -
de alimentagéo; - 01 pacote de papel termosensivel: - Manual de operagao.

ORGAO ......: 12 - Secretaria Municipal da Saude L sof s 14
UNIDADE....: 03 - Coord. Do Fundo Municipal de Satde — ESTADO ass. D) /645
AGAO .........: 1.072 - Aquisi¢ao de equipamentos CP (SMS)
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.08.00.00 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODCNT.LAB.HOSP- 8950
CODIGO
PRODUTO | QTDE | UND DESCRIGAO VALOR
Elelrocardiégrafdpara realizagéo de eletrocardiograma de Repouso com 12 )3 _g
derivagdes simultaneas, detecgdo de marca-passo, medi¢do de ECG automaético. & §
ESPECIFICAGOES DO SISTEMA: Dimensdes: 290 x 198 x 76 mm, aprox. 2.6 kg; g * ‘g
Display: 76 x 57 mm area efetiva do display; 320 x 240 pontos de resolugéo. w o :0
Indicadores do display: estado da bateria, data, hora, fonte de alimentagao. Painel ] 2 8
de Controle e Teclado: amigével, teclado alfanumérico, indicador LED e display de :; & - Q
LCD. Especificagbes da fonte de alimentagdo: 220 — 240 V (nominal), 50/60 Hz. / V e
Bateria: operagdo com bateria recarregavel embutida: LED indicador da fonte de ¥ g’/ -
- alimentagdo; Capacidade da bateria: 4 horas de uso normal. Poténcia consumida: CV o\ E
Max. 28 VA, Filtro de freqgiiéncia de linha: livre distorcdo de sobreposi¢do de 50 ou g f' % o
60 Hz da interferéncia senoidal por meio de filtro digital. Papel Gréafico: termo/g
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MUNICIPIO DE IJUi - PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal da Salde

Secretaria Municipal
da Saude

ljui, 25 de agosto de 2014.

Para: Secretario da Fazenda Adjunto — Walter José Schavinski Arbo,
Assunto: Resposta ao Memorando Interno n°052/5014 - Solicitagéo de parecer relativo aos
Atos Impugnatorios referente ao Pregéo Presencial n° 042/2014.

Mediante o exposto pelas empresas citadas abaixo, informamos que consentimos com o
especificado, e tais especificagdes seréo retiradas da descrigéo do produto.
o Philips Medical Systems LTDA - se refere as dimensdes, peso aproximado, display e capacidade

de bateria;

» Multi Med Tecnologia Médica - se refere as dimensdes, display, resolugao, peso aproximado e
papel grafico;

» Hospitalar Silvano - se refere as dimensdes, display, resolug&o e papel gréfico.

Quanto ao prazo de entrega de 20 (vinte) dias, questionado pela empresa Philips,
informamos que ja foi realizada compra anterior deste produto e o prazo de entrega foi respeitado,
desta forma, deve-se manter o prazo estipulado a fim de atender as necessidades desta Secretaria.

Tendo em vista as colocagdes acima descritas e as solicitagdes das empresas, sugere-se
que a descri¢ao do Produto seja alterada para a seguinte:

‘Eletrocardiografo para realizagéo de eletrocardiograma de Repouso com 12 derivagdes simultaneas,
detecgdo de marca-passo, medicdo de ECG automatico. ESPECIFICACOES DO SISTEMA:
indicadores do display: estado da bateria, data, hora, fonte de alimentagdo. Painel de Controle e
Teclado: amigavel, teclado alfanumérico, indicador LED e display de LCD. Especificagdes da fonte de
alimentagao: 220 - 240 V (nominal), 50/60 Hz. Bateria: operagao com bateria recarregavel embutida;
LED indicador da fonte de alimentag&o; Capacidade da bateria: minima de 4 horas de uso normal.
Poténcia consumida: Max. 28 VA, Filtro de frequéncia de linha: livre distorgao de sobreposigao de 50
ou 60 Hz da interferéncia senoidal por meio de filtro digital. Papel Grafico: deve acompanhar 10
unidades do papel grafico a ser utilizado no aparelho. Impress&o: impressora com cabega térmica de
alta resolug&o, 8 pontos/mm (eixo amplitude), 40 pontos/mm (eixo tempo) 25 mm/s. Dados Técnicos do
ECG: Circuito de entrada de Paciente: Totalmente isolado e flutuante, protegido contra desfibrilagéo.
Monitor: Display de 3 canais das derivagdes selecionadas; que informe a Freqgiiéncia Cardiaca, Status
do Filtro (on/off), quando contato de eletrodo insuficiente. Derivagdes: 12 derivagdes simultaneas.
Programagéo de derivagdo automatica: 3 / 6 / 12 canais de 12 derivagbes registradas
simultaneamente. Gravagédo de dados: com Dados de paciente (nome, idade, peso, altura, pressao);
Interpretagdo de ECG adulto e pediatrico. Teve fazer detecgdo de Marca-passo: 2+2 mV/20.1 ms.
DEVE CONTER: - 01 cabo de paciente de 10 vias; - 01 conjunto de eletrodos; - 01 cabo de
alimentagao; - 10 unidades de papel grafico compativel com o aparelho; - Manual de operagéo. Deve

ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Préticas de Fabricagéo. ” Eli Es. aE/D A ing
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